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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 22/U/ApBAd/2025 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przedmiot zamówienia jest serwis, modernizacja oraz rozruch instalacji badawczej 

silnika gazowego i mikroturbiny gazowej w laboratorium poligeneracyjnym IMP PAN. 

 

Zakres prac: 

 

1. Naprawa i modernizacja turbiny gazowej  

 Demontaż i inspekcja elementów turbiny gazowej GTM w celu weryfikacji stanu 

technicznego łożysk, wirnika oraz komory spalania. 

 Wykonanie niezbędnych napraw i czyszczenia układów dolotowych i wylotowych. 

 Modernizacja kolektora paliwowego oraz układu dystrybucji w celu dostosowania 

turbiny GTM do pracy z wodorem technicznym. 

 Montaż nowej linii zasilającej wykonanej w technologii rur ze stali nierdzewnej (np. 

AISI 316L) wraz ze złączkami wg DIN 2353 – zastosowanie rur precyzyjnych, 

kolanek, trójników, zaworów odcinających, redukcji i elementów mocujących. 

 Montaż armatury pomiarowej (czujniki ciśnienia, temperatury, przepływomierze, 

króćce pomiarowe) w punktach kontrolnych instalacji. 

 Przeprowadzenie prób szczelności układu paliwowego na ciśnienie min. 4 bar. 

 Sprawdzenie systemów zabezpieczeń turbiny oraz przygotowanie do prób 

rozruchowych na nowych paliwach. 

2. Wymiana oleju silnikowego i konserwacja silników spalinowych 

 Zakup i wymiana oleju silnikowego smarującego łożyska silnika , sprawdzenie a w 

razie konieczności wymiana filtrów  

 Serwis i diagnostyka szaf sterowniczych: szczegółowa weryfikacja stanu 

przekaźników, styczników, zabezpieczeń, PLC oraz przewodów sygnałowych, w tym 

kontrola poprawności ekranowania i jakości połączeń. Szczególny nacisk na diagnozę 
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i przywrócenie komunikacji pomiędzy jednostką sterującą National Instruments 

CompactRIO a komputerem operatorskim. 

 Naprawa lub obejście braku komunikacji sterownika z systemem nadrzędnym: 

wykonanie działań serwisowych umożliwiających przywrócenie łączności, a w 

przypadku braku możliwości – przygotowanie dedykowanego oprogramowania 

testowego, pozwalającego na rejestrację parametrów pracy i sterowanie zaworami w 

czasie badań eksploatacyjnych. 

 Kalibracja czujników przepływu, ciśnienia i temperatury w układach paliwowych, w 

tym czujników masowych, oraz PT100, z weryfikacją zgodności sygnałów z 

systemem akwizycji CompactRIO. 

 Konserwacja układów dozowania paliwa: zaworów elektromagnetycznych, 

regulatorów przepływu, przetworników sygnału (4–20 mA, 0–10 V), z 

uwzględnieniem poprawnej integracji sygnałowej z systemem sterowania. 

 Testy funkcjonalne automatyki i systemów zabezpieczeń (fail-safe): sprawdzenie 

procedur awaryjnego odcięcia gazu, diagnostyka komunikacji między czujnikami, 

zaworami i panelem operatorskim, z pełną rejestracją wyników. 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej: protokołów serwisowych, opisów 

konfiguracji oprogramowania testowego oraz zaleceń do dalszej eksploatacji i 

modernizacji systemu sterowania. 

3. Rozruch i regulacja układu gazowo-parowego 

 Przygotowanie turbiny gazowej i układu zasilania do ponownego rozruchu po 

modernizacji. 

 Kalibracja układu gazowego, w tym regulacja przepływów, ciśnień i parametrów 

spalania. 

 Wykonanie serii testów rozruchowych z rejestracją parametrów pracy (temperatura, 

ciśnienie, przepływ, emisje spalin). 

 Zakup, dostawa i wykorzystanie paliwa gazowego niezbędnego do przeprowadzenia 

rozruchów i kalibracji. 

 Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac. 

 

Termin wykonania usługi: do dnia 20 listopada 2025 roku. 


